
TESTS DE SCREENING DU SARS-CoV-2
MODE D’EMPLOI
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Dévisser partiellement l’entonnoir de 
manière à laisser la salive s’écouler dans le 
tube de prélèvement pendant au minimum 
15 secondes.

Le prélèvement doit être réalisé le matin 
à jeun et sans s’être brossé les dents

1

Visser l’entonnoir au maximum sur 
l’adaptateur orange.

4

Visser l’adaptateur orange sur le tube 
de prélèvement en veillant à ce que le 
crantage de l'adaptateur soit orienté 
vers le haut.

3

Déposer de la salive dans l’entonnoir 
jusqu’à ce que la partie centrale soit 
complètement remplie. 

6

7 Tenir le tube bien droit et dévisser 
l'adaptateur orange et son entonnoir. 
Les jeter dans une poubelle fermée. 

8 Refermer le tube en vissant au maximum 
le bouchon bleu (qui avait été dévissé à 
l’étape 2).

9

Retirer la partie détachable de l’étiquette autocollante du code-barres en 
soulevant le coin noirci et la conserver soigneusement pour consulter 
ultérieurement le résultat du test. Suggestion : la prendre en photo. 
Si possible, conserver le tube dans un récipient hermétique ou un sachet fermé. 
Rapporter le tube au point de collecte le jour-même. 
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Sortir les éléments du kit des emballages.
Retirer le bouchon bleu, en veillant à 
maintenir le tube bien droit.
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Mélanger la salive et le réactif en 
renversant le tube de haut en bas, 
à trois reprises.  

10

Vérifier que l’entonnoir est bien 
positionné : le crantage de l’adaptateur 
orange doit être contre le cran d’arrêt 
de l’entonnoir.
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